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Manuel d’utilisation du Toolkit : enquête Allergie 
 
Se connecter d’abord au Toolkit: il y a deux manières de le faire: 
- par le site web du service de Qualité des Laboratoires (https://www.wiv-isp.be/QML/index_fr.htm); 

ensuite sélectionner dans la colonne de gauche sous la rubrique « BIOLOGIE CLINIQUE » 
« TOOLKIT BIOLOGIE CLINIQUE » 

- ou directement: https://biocli.wiv-isp.be/toolkit/login/login.cfm. 
 
 
Ensuite introduisez votre numéro de labo et votre mot de passe (Fig. 1). Vous pouvez retrouver votre 
numéro de labo sur toute correspondance personnalisée que nous vous envoyons; le mot de passe est 
le même que celui que vous utilisez dans les autres programmes EEQ. Si vous ne connaissez pas ce 
mot de passe, vous pouvez le demander soit à votre directeur de labo (qui a reçu il y a quelques 
années une lettre mentionnant ce mot de passe) soit à vos collègues d’autres programmes EEQ ou 
envoyer une demande par e-mail à EQAtoolkit@sciensano.be après quoi nous vous enverrons en 
retour un e-mail qui reprendra le mot de passe de votre laboratoire. 

Ensuite vous cliquez sur la flèche   pour vous connecter (Fig. 1). 
 

 
Fig. 1 
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A la page suivante vous choisissez le domaine « ALLERGIE » dans la liste déroulante (Fig. 2). 

 
Fig. 2 

 
La fenêtre suivante s’affiche. 
Pour introduire les résultats, cliquer sur « INTRODUCTION RESULTATS » (Fig. 3). 

 
Fig. 3 
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La fenêtre suivante apparaît (Fig. 4a et 4b). 
Sélectionner l’enquête désirée à l’aide du menu déroulant (flèche v). Par défaut, la dernière enquête est 
affichée (Fig. 4a et 4b). 
 

Vous avez la possibilité : 
- d’encoder les résultats de tous les échantillons de l’enquête à la fois. Par défaut, « Tous les 

échantillons de cette enquête ») est affiché, il suffit donc de cliquer sur « SUBMIT » après avoir 
sélectionné l’enquête (Fig. 4a) (voir n° 1 ci-dessous). 

 
Fig. 4a 

 

- d’encoder les résultats de chaque échantillon séparément. Pour ce faire, sélectionnez échantillon 
par échantillon à l’aide de la liste déroulante (flèche ˅) à côté de la mention « Tous les échantillons 
de cette enquête », puis cliquer sur « SUBMIT » (Fig. 4b) (voir n° 2 ci-dessous). 

 
Fig. 4b 

 

1) Encoder les résultats de tous les échantillons de l’enquête à la fois. 
Si vous avez choisi « Tous les échantillons de cette enquête », une nouvelle fenêtre apparaît (Fig. 5). 
En haut de la fenêtre, veuillez encoder la date de réception des échantillons à l’aide d’un menu 
déroulant, ainsi que la date et l’heure d’analyse. Vous pouvez également prendre connaissance de 
la date de clôture de l’enquête. 
 

Vous devez pour chaque échantillon encoder les résultats pour les IgE totales et pour les 3 
allergènes spécifiques. 
 

1a) Définir la méthode utilisée. 
Pour les IgE totales, il faut définir la méthode utilisée. Pour ce faire, cliquer sur « Définition 
paramètres pour Méthode 1 IGE » (Fig. 5). 

 
Fig. 5 
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La fenêtre suivante s’affiche (Fig. 6). 
A l’aide des menus déroulants veuillez encoder les différents renseignements concernant votre 
méthode. 
Si votre méthode ne figure pas dans le menu déroulant, merci de bien vouloir le signaler au 
coordinateur d’enquête par e-mail : bernard.china@sciensano.be. 
 

Soit la méthode encodée est valable pour tous les échantillons de l’enquête et vous devez 
sélectionner « Modifier pour tous les échantillons de cette enquête » soit vous avez utilisé des 
méthodes différentes pour chaque échantillon et alors il faut sélectionner « Modifier seulement pour 
cet échantillon-ci ». 
Ensuite, cliquez sur « SUBMIT ». 
 

Si vous souhaitez ajouter une 2ième méthode, cliquez sur « Ajouter une méthode » (Fig. 5). 

 
Fig. 6 
 
Ensuite, pour le premier allergène spécifique, veuillez de nouveau encoder la méthode (Fig. 7). 
Cliquez sur « Définition paramètres pour l’allergène donné ». 

 
Fig. 7 
 
A l’aide des menus déroulants veuillez encoder les différents renseignements concernant votre 
méthode (Fig. 8). 
Si votre méthode ne figure pas dans le menu déroulant, merci de le signaler au coordinateur 
d’enquête par e-mail : bernard.china@sciensano.be. 
 

Soit la méthode : 
- ne s’applique qu’à cet échantillion alors sélectionner « Modifier seulement pour cet échantillon-ci » 
- s’applique à cet allergène pour tous les échantillons de l’enquête alors sélectionner « Modifier pour 

tous les échantillons de cette enquête » 
- s’applique pour tous les allergènes de tous les échantillons de cette enquête et alors sélectionner 

« Modifier pour tous les échantillons et tous les tests de cette enquête ». 
 

Ensuite cliquez sur « SUBMIT ». 

 
Fig. 8 
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1b) Encodage des résultats. 
Une fois que les méthodes sont définies, vous pouvez encoder vos résultats. 
 
Un résultat se compose de trois parties : l’opérateur, la valeur et l’unité (Fig. 9). 
 
Pour l’opérateur vous pouvez choisir : 
- « = » si vous avez une valeur numérique précise. 
- « < » si vous avez un résultat <0.1. 
- « > » si vous avez un résultat supérieur à votre limite supérieur  

Encoder ensuite la valeur (ex : 3.5) 
et ensuite l’unité qui est classiquement en KU/L ou en U/mL 

 
Fig. 9 
 
 
1c) La validation d’un encodage. 
Lorque vos encodages sont terminés, n’oubliez pas de cliquer en haut ou en bas de cette page sur 
« SUBMIT ». 
 
Un aperçu de vos résultats encodés apparait (Fig. 10). 
En utilisant le click droit vous pouvez éventuellement imprimer l’aperçu de vos résultats encodés. 

 
Fig. 10 
 
 

2) Encoder les résultats de chaque échantillon séparément. 
Si vous voulez encoder les résultats de chaque échantillon séparément, choisissez l’échantillon désiré 
à l’aide du menu déroulant et cliquez sur « SUBMIT » (Fig. 11). 

 
Fig. 11 
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Pour encoder la date de réception de l’échantillon, la date et l’heure de l’analyse, voir point 1. 
Pour définir les méthodes, procéder comme précédemment décrit dans le point 1a. 
Pour encoder les résultats procéder comme précédemment décrit dans le point 2b. 
Pour valider l’encodage des résultats de l’échantillon, n’oubliez pas de cliquer après l’encodage des 
résultats en haut ou en bas de cette page sur « SUBMIT ». 
 
Pour encoder les résultats d’un autre échantillon, cliquer sur « Retour vers INTRODUCTION 
RESULTATS » (Fig. 12) et répétez l’opération d’encodage des résultats après avoir sélectionné 
l’échantillon. 

 
Fig. 12 

 
 
Après avoir validé les résultats pour un échantillon (« SUBMIT »°, une page récapitulative apparait par 
échantillon que vous pouvez imprimer à l’aide du clic droit (Fig. 13). 

 
Fig. 13 
 
NB 1 : Pour visualiser, après un encodage par échantillon, l’ensemble des encodages pour tous les 
échantillons de l’enquête, il est nécessaire de retourner vers l’écran « INTRODUCTION RESULTATS » 
(Fig. 3) (pour ce faire, cliquer sur « Retour au menu » en bas de l’écran » (Fig. 12)). Dans l’écran 
suivant, sélectionner « Tous les échantillons de cette enquête » et cliquer sur « SUBMIT ». Sur la page 
d’encodage cliquer en haut ou en bas de la page encore une fois sur « SUBMIT » et la page 
récapitulative pour tous les échantillons et tous les paramètres de l’enquête apparaît (Fig. 10). 
 
NB 2 : Le système enregistre les méthodes définies et les fait apparaître automatiquement pour les 
enquêtes suivantes. Si vous avez changé de méthode depuis la dernière enquête, veuillez modifier 
celle-ci avant d’encoder vos résultats. 
 
 

Si quelque chose n’était pas clair ou en cas de difficulté, n’hésitez pas à nous contacter via 
EQAtoolkit@sciensano.be. 
 
 
 
 
Bernard China 
Coordinateur EEQ Allergie 
Qualité des Laboratoires  
Sciensano 


