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1. Inleiding 
Dit document bestaat uit een overzicht en een bespreking van de resultaten van de externe 
kwaliteitsevaluatie (EKE) Immunohistochemie 2022/2 (Pan-CK/CD5/MLH1) en een 
samenvatting van de individuele opmerkingen en aanbevelingen.  

1.1. DOEL VAN DE EKE 
Deze EKE had als doel de kwaliteit van de immunohistochemische kleuringen Pan-CK, CD5 
en MLH1 te evalueren. 

1.2. UITBESTEDE ACTIVITEITEN 
Het weefselmateriaal is afkomstig van het laboratorium pathologische ontleedkunde van het 
OLV ziekenhuis te Aalst.  

1.3. MATERIAAL VAN DE EKE 
Het opgestuurde materiaal bestond uit 3 ongekleurde paraffinecoupes met punchbiopten 
afkomstig van operatiestukken. De biopten bestonden zowel uit normale weefsels als uit 
klinisch relevante tumoren en toonden een verschillend niveau van proteïne-expressie (hoog, 
gemiddeld, laag, geen expressie). De multiblokken werden vrijgegeven door de werkgroep 
EKE op 03/05/2022.  
 
De coupe voor Pan-CK bestond uit biopten met : 
1. Tonsil  
2. Slokdarm 
3. Lever 
4. Long, adenocarcinoom 
5. Long, plaveiselcelcarcinoom 
6. Nier, heldercellig niercelcarcinoom (CCRCC) 
7. Testis, diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) 

 
 

 
  
De coupe voor CD5 bestond uit biopten met : 
1. Tonsil (fixatie 24u.) 
2. Tonsil (fixatie 44u.) 
3. Mantelcel lymfoom (MCL) 
4. Diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) 
5. Chronische lymfatische B-cel leukemie (B-CLL) 

 
  
De coupe voor MLH1 bestond uit biopten met : 
1. Appendix 
2. Tonsil 
3. Colon, adenocarcinoom 
4. Colon, adenocarcinoom 
5. Colon, adenocarcinoom 

 
 
De homogeniteit van de stalen werd getest door het laboratorium pathologische ontleedkunde 
van het OLV ziekenhuis te Aalst. De homogeniteit werd nagegaan door microscopische 
controle van de immunohistochemische kleuring op meerdere niveaus (uitgevoerd elke 30 
coupes). De stalen werden beschouwd als homogeen (in die zin dat elk panel van 3 coupes 
identieke informatie bevat) en stabiel tot het einde van de analyseperiode.  
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1.4. VRAAG 
Er werd gevraagd om de coupes te kleuren voor Pan-CK, CD5 en MLH1 volgens de 
standaardprocedures van het laboratorium. Een eigen controlecoupe kon worden toegevoegd 
(controle extern aan het te testen weefsel). Er werd gevraagd om de stalen te behandelen 
zoals patiëntenstalen, d.w.z. dat de stalen dienden geïntegreerd te worden in de routine samen 
met patiëntenstalen. 

1.5. ANTWOORDFORMULIER 
Er werd gevraagd een antwoordformulier in te vullen betreffende de gebruikte technieken. Dit 
formulier werd opgesteld door de enquêtecoördinator en werd meegestuurd met de coupes. 

2. Beoordeling 
De evaluatie van de coupes werd gezamenlijk en simultaan uitgevoerd door 2 anatoom-
pathologen en door de enquêtecoördinator, Vanessa Ghislain (Sciensano). De evaluatie vond 
plaats op 7 juli 2022 op Sciensano. Voor bijkomende anonimisatie werden de coupes niet 
geïdentificeerd aan de hand van hun deelnemersnummer (QMLxxx), maar d.m.v. een 
willekeurig nummer enkel gekend door de EKE coördinator. Deze administratieve en 
wetenschappelijke structuur garandeert de kwaliteit en de anonimiteit van de resultaten.  

2.1. ALGEMENE CRITERIA 
Algemeen is de beoordeling gebaseerd op : 

• de specificiteit : er moet een voldoende en specifiek signaal aanwezig zijn; 
• de achtergrond : in principe mag een immunohistochemische kleuring geen 

aspecifieke achtergrond genereren;  
• de morfologie : de kleuring mag de morfologie zo weinig mogelijk wijzigen. 

2.2. SPECIFIEKE CRITERIA PER EPITOOP* 

2.2.1. Pan-CK 
1) Tonsil : 

• sterke (cytoplasmatische) aankleuring van het plaveiselcelepitheel doorheen alle 
cellagen (controle sensitiviteit) 

• zwakke tot matige (cytoplasmatische) aankleuring in de interstitiële reticulum cellen 
(‘cytokeratin-positive interstitial reticulum cells’, ‘CIRC’) 

• geen aankleuring in de lymfocyten (controle specificiteit) 
2) Slokdarm : 

• sterke (cytoplasmatische) aankleuring van het plaveiselcelepitheel doorheen alle 
cellagen (controle sensitiviteit) 

• zwakke tot matige (‘patchy’) (cytoplasmatische) aankleuring in de gladde spiercellen 
van de bloedvaten en van de muscularis mucosae 

3) Lever : 
• sterke (cytoplasmatische) aankleuring in de epitheliale cellen van de galwegen 
• minstens matige (cytoplasmatische) aankleuring in de meeste hepatocyten mét 

membranaire accentuatie (controle sensitiviteit) 
• geen aankleuring in de stromale cellen (controle specificiteit) 

4) Long, adenocarcinoom : sterke (cytoplasmatische) aankleuring van bijna alle 
neoplastische cellen 

5) Long, plaveiselcelcarcinoom : sterke (cytoplasmatische) aankleuring van bijna alle 
neoplastische cellen 

6) Nier, CCRCC : zwakke tot matige (voornamelijk membranaire) aankleuring van de meeste 
neoplastische cellen (controle sensitiviteit) 

7) Testis, DLBCL : geen aankleuring van de neoplastische cellen (controle specificiteit) 
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2.2.2. CD5 
1) Tonsil§ (fixatie 24u.) : (controle robuustheid) 

• sterke (voornamelijk membranaire) aankleuring van bijna alle T-cellen in de T zones 
en in de kiemcentra 

• minstens zwakke tot matige (membranaire) aankleuring in (verspreide) B-cellen in de 
mantelzones 

2) Tonsil§ (fixatie 44u.) : (controle robuustheid) 
• sterke (voornamelijk membranaire) aankleuring van bijna alle T-cellen in de T zones 

en in de kiemcentra 
• minstens zwakke tot matige (membranaire) aankleuring in (verspreide) B-cellen in de 

mantelzones 
3) MCL :  

• minstens matige (membranaire) aankleuring in de neoplastische cellen (controle 
sensitiviteit) 

• sterke (membranaire) aankleuring van alle T-cellen tussen de neoplastische cellen 
4) DLBCL :  

• aankleuring in de lymfocyten 
• geen aankleuring in de neoplastische cellen (controle specificiteit) 

5) B-CLL :  
• sterke (membranaire) aankleuring in de neoplastische cellen 
• sterke (membranaire) aankleuring van alle T-cellen tussen de neoplastische cellen 

 
Alle weefsels : geen aankleuring in de B-cellen van de kiemcentra 
 
(§) Aankleuring van plaveiselcelepitheel dat de crypten bekleedt wordt aanvaard. 

2.2.3. MLH1 
1) Appendix : zwakke tot matige (nucleaire) aankleuring van bijna alle cellen 
2) Tonsil : 

• matige tot sterke (nucleaire) aankleuring van de B-cellen in de kiemcentra 
• zwakke tot matige (nucleaire) aankleuring van bijna alle B-cellen in de mantelzone 

3) Colon, adenocarcinoom : 
• bewaarde expressie d.w.z. sterke aankleuring in de neoplastische cellen 
• sterke aankleuring in de meeste andere cellen (stromale cellen, lymfocyten enz.) 

(controle sensitiviteit) 
• sterke aankleuring in het columnair epitheel (indien aanwezig) 

4-5) Colon, adenocarcinoom : 
• verlies van expressie in de neoplastische cellen (controle specificiteit) 
• sterke aankleuring in de meeste andere cellen (stromale cellen, lymfocyten enz.) 

(controle sensitiviteit) 
• sterke aankleuring in het columnair epitheel (indien aanwezig) 
 

Opmerking : zwakke cytoplasmatische aankleuring wordt aanvaard 
 
(*) Referentie : www.nordiqc.org 
 
 
 
 
 

http://www.nordiqc.org/
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2.3. EINDBEOORDELING 
Elke kleuring kreeg een eindbeoordeling, gebaseerd op volgende criteria* :  
 

• Optimaal : perfecte of quasi perfecte aankleuring in alle weefsels 
• Goed : voldoende aankleuring in alle weefsels; niettemin is optimalisatie van het 

protocol mogelijk voor een betere sensitiviteit en/of signal-to-noise ratio 
• Borderline : onvoldoende aankleuring, bv. algemeen te zwakke kleuring of een vals 

negatieve of vals positieve kleuring in één van de weefsels; optimalisatie van het 
protocol is nodig  

• Onvoldoende : sterk onvoldoende aankleuring, bv. een vals negatieve of vals positieve 
kleuring in meerdere weefsels; optimalisatie van het protocol is dringend nodig 
 

(*) Referentie : www.nordiqc.org 

3. Resultaten 
3.1. DEELNAME AAN DE EKE 
Het deelnamepercentage bedroeg 67/68 (99%).  
 

 Gewest 
Aantal laboratoria 
dat stalen ontving 
(ingeschrevenen) 

Aantal laboratoria 
dat een Pan-CK 

coupe terugstuurde 

Aantal laboratoria 
dat een CD5 coupe 

terugstuurde 

Aantal laboratoria 
dat een MLH1 

coupe terugstuurde 
Vlaams gewest 41 40 39 38 
Brussels gewest 10 9 9 7 
Waals gewest 17 15 15 14 
Farm. firma’s 0 0 0 0 
Totaal 68 64 63 59 

3.2. OVERZICHT VAN DE RESULTATEN 
 

Eindresultaat Pan-CK CD5 MLH1 
Optimaal  50 (78%)  44 (70%) 21 (36%) 
Goed 4 (6%) 18 (28.5%) 6 (10%) 
Borderline 3 (5%) 1 (1.5%) 27 (46%) 
Onvoldoende 7 (11%) 0 5 (8%) 
Totaal 64 63 59 

 
 

http://www.nordiqc.org/
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3.3. RESULTATEN PER ANTILICHAAM 

3.3.1. Pan-CK 
 

Pan-CK§ 

Kloon N Producent Optimaal Goed Borderline Onvol-
doende 

Aanvaard- 
baar* 

Geconcentreerde antilichamen (n = 9) 

mm AE1/AE3 7 Dako/Agilent 
Technologies 6 0 1 0 86% 

1 Leica/Novocastra 0 0 0 1 0/1 
mm BS5 1 Sanbio 0 1 0 0 1/1 

Ready-To-Use antilichamen (n = 52) 
mm 
AE1/AE3/PCK26 27 Cell Marque/Ventana/ 

Roche 20 2 0 5 81% 

mm AE1/AE3 22 Dako/Agilent 
Technologies 21 1 0 0 100% 

2 Leica/Novocastra 0 0 1 1 0/2 

Niet vermeld 1 Dako/Agilent 
Technologies 0 0 1 0 0/1 

Ready-To-Use en verder verdund (n = 2) 
mm 
AE1/AE3/PCK26 2 Cell Marque/Ventana/ 

Roche 2 0 0 0 2/2 

(§) Eén laboratorium heeft geen technieken doorgestuurd 
(*) optimaal/goed 
mm = mouse monoclonaal antilichaam 
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3.3.2. CD5 
 

CD5§ 

Kloon N Producent Optimaal Goed Borderline Onvol-
doende 

Aanvaard- 
baar* 

Geconcentreerde antilichamen (n = 7) 

mm 4C7 
3 Dako/Agilent 

Technologies 2 0 1 0 2/3 

2 Biocare 2 0 0 0 2/2 
2 Leica/Novocastra 1 1 0 0 2/2 

Ready-To-Use antilichamen (n = 55) 

rm SP19 
28 Cell Marque/Ventana/ 

Roche 17 11 0 0 100% 

1 Thermo/Neomarkers 0 1 0 0 1/1 
1 VWR 1 0 0 0 1/1 

mm 4C7 23 Dako/Agilent 
Technologies 20 3 0 0 100% 

2 Leica/Novocastra 0 2 0 0 2/2 
(§) Eén laboratorium heeft geen technieken doorgestuurd 
(*) optimaal/goed 
mm = mouse monoclonaal antilichaam 
rm = rabbit monoclonaal antilichaam 

3.3.3. MLH1 
 

MLH1§ 

Kloon N Producent Optimaal Goed Borderline Onvol-
doende 

Aanvaard- 
baar* 

Geconcentreerde antilichamen (n = 2) 

mm ES05 1 Dako/Agilent 
Technologies 0 0 1 0 0/1 

1 Leica/Novocastra 1 0 0 0 1/1 
Ready-To-Use antilichamen (n = 54) 

mm M1 28 Cell Marque/Ventana/ 
Roche 7 2 17 2 32% 

mm ES05 

23 Dako/Agilent 
Technologies 12 4 7 0 70% 

2 Leica/Novocastra 0 0 1 1 0/2 

1 Cell Marque/Ventana/ 
Roche 0 0 0 1 0/1 

Ready-To-Use en verder verdund (n = 2) 

mm ES05 2 Dako/Agilent 
Technologies 0 0 1 1 0/2 

(§) Eén laboratorium heeft geen technieken doorgestuurd 
(*) optimaal/goed 
mm = mouse monoclonaal antilichaam 

4. Bespreking van de resultaten 
4.1. PAN-CK 
• De Pan-CK kleuring was van optimale of goede kwaliteit bij 54/64 deelnemers (84%) (zie 

figuur 1). 
• De kleuring werd door alle laboratoria uitgevoerd d.m.v. een automaat.  
• Er was een controlecoupe aanwezig bij 39/64 deelnemers (61%). 
• De meest gebruikte klonen zijn AE1/AE3 (32/63 laboratoria of 51%) en AE1/AE3/PCK26 

(29/63 laboratoria of 46%). 
• Een geconcentreerd antilichaam werd in 9/63 laboratoria (14%) gebruikt, een Ready-To-

Use antilichaam in 52/63 laboratoria (83%) (zie figuur 2). 2 Laboratoria hebben een Ready-
To-Use antilichaam met een factor 1/2 verder verdund. 
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• Een borderline resultaat werd in alle gevallen (3/3) getypeerd door een algemeen te 

zwakke kleuring. 
• Een onvoldoende resultaat werd in alle gevallen (7/7) getypeerd door (minstens) een 

onvoldoende aankleuring van de hepatocyten en het niercarcinoom. 
• Deze EKE toont aan dat het type voorbehandeling een significante impact heeft op het 

resultaat van de kleuring. Dit werd ook door NordiQC gerapporteerd (Assessment Run 58, 
2020).  
 
Voor de kloon cocktail AE1/AE3 is een HIER voorbehandeling met een buffer met hoge pH 
(pH9) noodzakelijk. Alle laboratoria pasten een HIER voorbehandeling toe. 2 Laboratoria 
gebruikten een HIER buffer met lage pH (Leica epitope retrieval pH6 op een Leica Bond 
III automaat) en behaalden beiden een inadequaat resultaat (zie figuur 3).  
 

 
 
Voor de kloon cocktail AE1/AE2/PCK26 resulteerde de combinatie van enzymatische 
voorbehandeling/HIER in een slaagpercentage van 96%, in tegenstelling tot 33% bij een 
enzymatische voobehandeling alleen (zie figuur 4).  
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• Lever en slokdarm (of tonsil) worden door NordiQC aanbevolen als positieve en negatieve 

controle. Er moet minstens een matige (cytoplasmatische en membranaire) aankleuring 
aanwezig zijn in de hepatocyten; de stromale cellen in de lever mogen niet aankleuren. In 
slokdarm/tonsil moeten bijna elle plaveiselcellen van het epitheel (cytoplasmatisch) sterk 
aankleuren doorheen alle cellagen. Er moet een zwakke tot matige (‘patchy’) 
(cytoplasmatische) aankleuring aanwezig zijn in de gladde spiercellen in de bloedvaten en 
in de muscularis mucosae van de slokdarm. Tonsil kan ook gebruikt worden als negatieve 
controle. Lymfocyten mogen niet aankleuren; een zwakke tot matige (cytoplasmatische) 
aankleuring in verspreide interstitiële reticulum cellen in de tonsil (‘CIRC’) is te verwachten. 

4.2. CD5 
• De CD5 kleuring was van optimale of goede kwaliteit bij 62/63 deelnemers (98%) (zie figuur 

1).  
• De kleuring werd door alle laboratoria uitgevoerd d.m.v. een automaat.  
• Er was een controlecoupe aanwezig bij 36/63 deelnemers (57%). 
• Er werden slechts 2 klonen gebruikt : 4C7 (32/62 laboratoria of 52%) en SP19 (30/62 

laboratoria of 48%). 
• Een geconcentreerd antilichaam werd in 7/62 laboratoria (11%) gebruikt, een Ready-To-

Use antilichaam in 55/62 laboratoria (89%) (zie figuur 5). 
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• Eén laboratorium behaalde een borderline resultaat. Het resultaat werd getypeerd door 
een te zwakke kleuring in alle weefsels. Dit laboratorium gebruikte een geconcentreerd 
antilichaam (verdunningsfactor 1/200). De overige laboratoria die een geconcentreerd 
antilichaam gebruikten pasten een verdunningsfactor van 1/40 of 1/50 toe.   

• Een vaak terugkerende opmerking is een matige i.p.v. sterke aankleuring in de T-cellen 
van de tonsil en de neoplastische cellen van de B-CLL; 8 laboratoria kregen hierdoor een 
score ‘goed’ i.p.v. ‘optimaal’. 

• Tonsil wordt door NordiQC aanbevolen als positieve en negatieve controle. Verspreide B-
cellen in de mantelzone van de secundaire follikels moeten zwak tot matig aankleuren. T-
cellen moeten sterk aankleuren. B-cellen in de kiemcentra mogen niet aankleuren. 

4.3. MLH1 
• De MLH1 kleuring was van optimale of goede kwaliteit bij 27/59 deelnemers (46%) (zie 

figuur 1). 
• De kleuring werd door alle laboratoria uitgevoerd d.m.v. een automaat.  
• Er was een controlecoupe aanwezig bij 34/59 deelnemers (58%). 
• Er werden slechts 2 klonen gebruikt : ES05 (30/58 laboratoria of 52%) en M1 (28/58 

laboratoria of 48%). 
• Een geconcentreerd antilichaam werd in 2/58 laboratoria (3%) gebruikt, een Ready-To-

Use antilichaam in 54/58 laboratoria (93%) (zie figuur 6). 2 Laboratoria hebben een Ready-
To-Use antilichaam met een factor 1/3 verder verdund. 
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• 32 Laboratoria behaalden een inadequaat resultaat (borderline of onvoldoende). Dit 
resultaat werd in 23/32 gevallen getypeerd door een algemeen te zwakke kleuring, of door 
een onvoldoende tot vals negatieve kleuring in meerdere weefsels. In 9/32 gevallen werd 
een vals positieve kleuring (t.o.v. de referentiecoupe) vastgesteld van de tumor in core 5 
(een coloncarcinoom met verlies van MLH1 expressie).  

• De vals positieve kleuring van de tumor in core 5 werd in 9/9 gevallen bekomen met met 
het RTU antilichaam M1 van Roche. Gebruik van kloon M1 werd ook door NordiQC* 
beschreven als oorzaak van een vals positieve kleuring. Bovendien is een granulaire (‘dot-
like’) kleuring beschreven* als een artefact gelinkt aan het gebruik van deze kloon. De firma 
werd hiervan op de hoogte gesteld en heeft het probleem onderzocht. Het resultaat hiervan 
vindt u in Bijlage A aan het einde van dit rapport.  

• Bij gebruik van kloon M1 is het type detectiesysteem van belang. Wanneer we de 
protocollen vergelijken van de 9 geslaagde laboratoria met de 10 laboratoria die niet 
geslaagd zijn ten gevolge van een algemeen te zwakke kleuring, stellen we vast dat de 
combinatie OptiView met versterker resulteert in een slaagpercentage van 100%, in 
tegenstelling tot 0 voor UltraView (Ultraview ongeacht het gebruik van een versterker) (zie 
figuur 7). In deze analyse hielden we dus geen rekening met de 9 laboratoria die niet 
geslaagd zijn ten gevolge van vals positieve kleuring. 
 

(*) Referenties :  
- NordiQC Assessment Run 49, 2017 
- Dasgupta S et al. Granular dot-like staining with MLH1 immunohistochemistry is a clone-dependent 

artefact. Pathol Res Pract. 2020;216:152581  
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• Tonsil wordt door NordiQC aanbevolen als positieve controle : bijna alle B-cellen in de 
mantelzone moeten minstens zwak tot matig aankleuren, terwijl de prolifererende B-cellen 
in de kiemcentra matig tot sterk moeten aankleuren. Een colon adenocarcinoom met 
verlies van MLH1 expressie wordt aanbevolen als negatieve controle. De neoplastische 
cellen mogen niet aankleuren, terwijl de omliggende stromale cellen en lymfocyten wel 
moeten aankleuren.  
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5. Beelden 
Pan-CK 
 

  
Slokdarm : sterke aankleuring van het plaveiselcel-
epitheel dooheen alle cellagen 
 

Slokdarm : geen aankleuring in het basale epitheel 
 

  
Lever : sterke aankleuring in de epitheliale cellen van de 
galwegen; minstens matige aankleuring in de meeste 
hepatocyten (met membranaire accentuatie) 
 

Lever : geen aankleuring in de hepatocyten 
 

 
 

Optimaal Onvoldoende 

Optimaal Onvoldoende 
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CCRCC : zwakke tot matige aankleuring van de meeste 
neoplastische cellen 
 

CCRCC : geen aankleuring in de neoplastische cellen 
 

 
CD5 
 

  
Tonsil (biopt 2) : sterke aankleuring van bijna alle T-
cellen; minstens zwakke tot matige aankleuring in 
verspreide B-cellen in de mantelzones 

Tonsil (biopt 2) : zwakke/matige i.p.v. sterke aankleuring 
in de T-cellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Optimaal Goed 

Optimaal Onvoldoende 
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MLH1 
 

  
Tonsil : matige tot sterke aankleuring van de B-cellen in 
de kiemcentra; zwakke tot matige aankleuring van de B-
cellen in de mantelzone 
 

Tonsil : te zwakke aankleuring bv. in de B-cellen van de 
mantelzone 

  
Coloncarcinoom met bewaarde expressie : sterke 
aankleuring in de neoplastische cellen en de stromale 
cellen 

Coloncarcinoom met bewaarde expressie : te zwakke 
aankleuring in de neoplastische cellen en de stromale 
cellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borderline Optimaal 

Optimaal Borderline 
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Bijlage A : Antwoord van Roche 
"Core 5 shows invasive adenocarcinoma with heavy tumor infiltrating lymphocytes, partly interfering 
with the ease of reading the slide. Tumor cells are interpreted as Loss of MLH1, but in all submitted 
slides an intranuclear punctate dot staining pattern can be observed. The punctate staining pattern is 
described in the interpretation guide under Challenging Cases". 
 
References :  

- Ventana/Roche MMR IHC Panel – Interpretation Guide for Staining of Colorectal Tissue (2017) 
- Ventana/Roche anti-MLH1 (M1) Mouse Monoclonal Primary Antibody – package insert (2022-

04-06) 
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individuele resultaten van de laboratoria zijn vertrouwelijk. Zij worden door Sciensano niet doorgegeven aan 
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